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POZORNE PRECIST PRED KAZDYM POUZITIM VYROBKU

Ndvod a Upozornéni pro pouZiti.

Tento dokument je nezbytnou pfiruékou pro spravné a bezpeéné pouZiti vyrobki Ledragomma Original Pezzi® ACTIVA small a
medium, protoZe obsahuje veSkeré informace, nezbytné pro celkové uspokojeni uzivatele a bezpeéné pouziti vyrobku po celou dobu
Zivotnosti vyrobku a/nebo jeho ¢asti.

SPRAVNE POUZITi - OMEZENI A ZAKAZY m
1.  Tento vyrobek byl navrZen a realizovan pro pouziti v rozlidnych oblastech, jako je napfiklad sport, fitness, gymnastika nebo
zdravotnictvi a Skolstvi. Vyrobek nesmi byt pouZivén k jinym ucelim, nez jsou ty, které doporuéuje firma Ledragomma.
2. Nejedna se o hracku.
3. Nepouzivat vyrobek pro cviky s ¢inkami nebo jakymkoli jinym typem zavazi.
OBSAH BALENI
4. Baleni obsahuje jeden vyrobek.
NAFUKOVANI / VYFUKOVANI
5.  Pro nafukovani/vyfukovani vyrobku je nutné pouzivat zaoblenou néstavce, kterymi jsou vybaveny mnohé rucni pumpicky (napr.
Hand Pump 19 cm -140 CC nebo 32 cm.- 300 CC ). Nenafukovat Usty.
ZPUSOB A POSTUP PRI PRVNIM POUZITI
6.  PFi prvnim pouziti postupovat podle nasledujicich pokynu:
6.1) Vyrobek je vybaven vnitinim ventilkem, pfizplsobenym pro nafukovani/vyfukovani.
6.2) Pred zasunutim do ventilku navihéit $picku ruéni pumpicky a pomalu a s prestavkami vyrobek nafouknout.
6.3) Nikdy neprekraovat maximalni povoleny pramér uvedeny primo na vyrobku a/nebo na obalu:
- Original Pezzi® Activa Small @ cm.12
- COriginal Pezzi® Activa Medium @ cm.16

POKYNY A UPOZORNENI PRO NASLEDUJICi NAFUKOVANI .
7.  Prinasledujicich nafukovanich nikdy nesmi byt prekro¢en maximalni povoleny prumer.

OPATRENI NEZBYTNA PRED KAZDYM POUZITIM
8. Pred kaZdym pouzitim je nutné zkontrolovat povrch vyrobku. V pfipadé fezl, prasklin, odfenin &i jakéhokoli jiného posSkozeni
povrchu nesmi byt vyrobek pouZit pro podpéru téla. V téchto pripadech je ohroZena bezpeénost vyrobku, protoze mize dojit
k neCekanému prasknuti a padu osoby, ktera je o vyrobek oprena.
9. Pred kaZdym pouzitim vyrobku je nutné ogistit povrch vodou a jemnym mydlem. Odolnéj§i skvrny mohou byt ogistény
naredénym lihem. 7

10. TEPLOTNI MEZE

Pozor: vyrobek musi byt udrZovan v proc.. ... . .okojovou teplotou (pfiblizné 18 - 20° C). V piipadé zvI&Sté nepfiznivych teplot je
tfeba pfed nafukovanim vyckat, nez vyrobek dosahne pokojové teploty.
DOPORUCENY POVRCH ﬁ]

11. Vyrobek musi byt pouzivan na mékkém povrchu. Nikdy nepouZivat v blizkosti ostrych &i fezavych pfedmétd nebo v blizkosti
tepelnych zdrojli; nepouZivany vyrobek nikdy neudrzovat v mistech vystavenych piimému slunegnimu zafeni.

UPOZORNENI PRO OPRAVY
12. V piipadé zjisténi dér &i prasklin se nepokousejte o jejich opravu, protoze neodbornd oprava muze ohrozit celistvost vyrobku a
zpusobit vézné nebezpeli pro bezpecnost a zdravi uzivatele.
SLEDOVATELNOST
13. Na zadni strané této prirucky je uveden kéd slozeny z 6 &isel, ktery oznacuje mésic a rok vyroby zboZi. Tento kéd prosim
uvéadsijte v pripadé reklamace, protoze je nutny pro urGeni data a vyrobni §arze pouZitych materiall.
OMEZENI ODPOVEDNOSTI
14. Ledragomma S.r.l. odmité jakoukoli odpovédnost za zranéni osob &i zvitat nebo za Skody na majetku Ci na Zivotnim prostredi,
zpUsobené pouzitim vyrobku v rozporu s pokyny pro pouziti a Udrzbu obsazenymi v tomto navodu k pouziti a dodavanym spolu s
vyrobkem.
POZNAMKY
15. Barevné provedeni se mize lisit.
Vyrobce: Ledragomma Srl - Zona Industriale C.I.P.A.F. — 33010 Osoppo (Ud) — Italy
Tel.+39 0432/986049 — Fax +39 0432/986255 - info@ledragomma.com - www.ledragomma.com

Vyrobeno v souladu s certifikovanym systémem Fizeni jakosti ISO 9001:2008 - 13485:2003 “zdravotnické prostredky”
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